
  

             SARS-CoV-2 (COVID-19) Antigen Rapid Test 
             (Saliva) 

            Package Insert 
            For Self-testing 

REF ICOV-803H English 
【INTENDED USE】 
The SARS-CoV-2 (COVID-19) Antigen Rapid Test (Saliva) is a single-use test kit 
intended to detect the novel coronavirus SARS-CoV-2 that causes COVID-19 in 
human saliva. This test is designed for home use1 with self-collected saliva 
samples from symptomatic individuals who are suspected of being infected with 
SARS-CoV-2. 
The SARS-CoV-2 (COVID-19) Antigen Rapid Test (Saliva) obtains a preliminary 
result only. 
 
【SUMMARY】 
The novel coronaviruses belong to the β genus. COVID-19 is an acute respiratory 
infectious disease. People are generally susceptible. Currently, the patients 
infected by the novel coronavirus are the main source of infection; asymptomatic 
infected people can also be an infectious source. Based on the current 
epidemiological investigation, the incubation period is 1 to 14 days, mostly 3 to 7 
days. The main manifestations include fever, fatigue and dry cough. Nasal 
congestion, runny nose, sore throat, myalgia and diarrhea are found in a few 
cases. 
 
【PRINCIPLE】 
The SARS-CoV-2 (COVID-19) Antigen Rapid Test (Saliva) is a qualitative 
membrane-based immunoassay for the detection of SARS-CoV-2 Antigens in 
human saliva specimen.  
 
【REAGENTS】 
The test device contains anti-SARS-CoV-2 antibodies. 
 
【WARNING】 
1. Read the entire package insert prior to performing test. 
2. For self-testing in vitro diagnostic use only. 
3. The test is for one time use only, do not reuse the test. Do not use after 

expiration date. 
4. Do not eat, drink or smoke in the area where the specimens or kits are 

handled. 
5. Do not touch the test window of the test device. 
6. Do not use test if pouch is damaged. 
7. Wash hands thoroughly before and after handling.  
8. If the result is preliminary positive, carefully follow your local COVID 

guidelines/requirements. 
9. Test for children should be used with an adult. 
10. The used test should be discarded according to local regulations. 
 
【STORAGE】  
Store the test at 35.6-86 °F (2-30 °C). Do not open the pouch until ready for use. 
DO NOT FREEZE. 
 
【ITEMS PROVIDED】 
Test Device          Package Insert       

 
【ITEMS NOT PROVIDED】 
Timer                      
 
【TESTING】 
Before Testing 
Important: Do not place anything in the mouth including food, drink, gum or 
tobacco products for at least 10 minutes prior to collection. 
Wash your hands with soap and water for at least 20 seconds before testing. If 
soap and water are not available, use hand sanitizer with at least 60% alcohol. 

Allow the test device to reach to room temperature (15-30 °C) prior to 
testing. 
 
Deeply cough 3-5 
times. 
Note: Wear a facemask or cover your 
mouth and nose with a tissue when you 
are coughing and keep distance with other 
people. 
 
Method 1: 
Step 1: 
 
Remove the test device from the sealed foil 
pouch and use it within one hour. Best results 
will be obtained if the test is performed 
immediately after opening the foil pouch. 
 
Take off the device cap. 
 
 
 
Step 2:  
 
Place the tongue against the upper and lower 
jaws and roots to enrich the saliva. Insert the 
absorbent wick end into the mouth,actively 
swab around the gums on both sides of the 
mouth (10-15 times) to assist saturation. 
 

Step 3:  
 
Put the absorbent wick under the tongue to 
collect saliva until the flow appear in the test 
window (approximately 2 min) and then take 
out the device and close the device cap . 
 
Place the test device on a flat and level 
surface. Then start a timer. 
 
*NOTE: Keep the test device level during 
sampling, the hand-held part cannot be lower 
than the sponge. Do not move the test device 
during testing. 
 
Step 4: 
 
Read the result at 15 minutes. Do not 
interpret the result after 20 minutes. 
 
After test is completed, place the all the 
components of the test kit in a plastic bag 
and dispose according to local regulation. 
Do not reuse any used components of the 
kit. 
 
Wash hands thoroughly after test disposal. 
 

Method 2: 
Step 1: 
 
Collect enough fresh saliva specimen (at least 
0.5 mL) in a single use disposable cup.  
 
 
 
 

Step 2: 
 
Remove the test device from the sealed foil 
pouch and use it within one hour. Best results 
will be obtained if the test is performed 
immediately after opening the foil pouch. Take 
off the device cap.  
 
 
 
 
 
Step 3:  
 
Place the absorbent wick into the saliva 
specimens and let the absorbent wick to 
immerse in and absorb saliva fully. 
 
Keep the device up right until the flow appear 
in the test window (approximately 2 min). 

Step 4: 
 
Then take out the device and close the device 
cap. Place the test device on a flat and level 
surface. Then start a timer. 
 
*NOTE: Do not move the test device during 
testing. Do not touch the test window of the 
test device. 
 

Step 5: 
 
Read the result at 15 minutes. Do not 
interpret the result after 20 minutes. 
 
After test is completed, place the all the 
components of the test kit in a plastic bag 
and dispose according to local regulation. 
Do not reuse any used components of the 
kit. 
 
Wash hands thoroughly after test 
disposal. 
 
 
 
 

  

【READ RESULTS】 
Please carefully follow your local COVID guidelines/requirements. 

 

POSITIVE:* Two colored lines appear. One colored line 
should be in the control region (C) and another colored line 
should be in the test region (T).  
*NOTE: The intensity of the color in the test line region (T) 
will vary based on the amount of SARS-CoV-2 antigen 
present in the sample. So any shade of color in the test 
region (T) should be considered positive. 
A positive results means it is very likely you have 
COVID-19. Immediately go into self-isolation in accordance 
with the local guidelines  

 

NEGATIVE: One colored line appears in the control 
region (C). No colored line appears in the test line region 
(T). 
You are unlikely to have COVID-19. However, it is possible 
for this test to give a negative result that is incorrect (a false 
negative) in some people with COVID-19. This means you 
could possibly still have COVID-19 even though the test is 
negative.  
If you experience symptoms such as headaches, 
migraines, fever, loss of sense of smell or taste, you can 
repeat the test with a new test kit. In case of suspicion, 
repeat the test after 1-2 days, as the coronavirus cannot be 
precisely detected in all phases of an infection. 
Even with a negative test result, distance and hygiene rules 
must be observed, migration/traveling, attending events 
and etc. should follow your local COVID 
guidelines/requirements. 

 
INVALID: Control line fails to appear.  
Insufficient specimen volume or incorrect procedural are 
the most likely reasons for control line failure. Review the 
procedure and repeat the test with a new test. 

【LIMITATIONS】 
1. Failure to follow the testing steps may give inaccurate results. 
2. The SARS-CoV-2 (COVID-19) Antigen Rapid Test (Saliva) is for self-testing in 

vitro diagnostic use only.  
3. The results obtained with the test should be considered with other clinical 

findings from other laboratory tests and evaluations. 
4. If the test result is negative or non-reactive and clinical symptoms persist, it is 

because the very early infection virus may not be detected, It is recommended 
to test again with a new test 1-2 days later. 

5. Positive results of COVID-19 may be due to infection with non-SARS-CoV-2 
coronavirus strains or other interference factors. 

 
【PERFORMANCE CHARACTERISTICS】 

Clinical performance 
A clinical evaluation was conducted comparing the results obtained using the 
SARS-CoV-2 (COVID-19) Antigen Rapid Test with RT-PCR (nasopharyngeal 
swab) test result. 
The clinical trial included 1300 saliva specimens. The results demonstrated 99.7% 
specificity and 99.0% sensitivity with an overall accuracy of 99.6%. 

 PCR confirmed 
sample number 

Correct 
identified Rate 

Positive sample 100 99 99.0%(Sensitivity) 
Negative sample 1200 1196 99.7%(Specificity) 

Total 1300 1295 99.6%(Total Accuracy) 

Positive sample: 95%CI*: 94.6%~＞99.9% 
Negative sample: 95%CI*: 99.2%~99.9% 
Total: 95%CI*: 99.1%~99.9% 
99.0% Sensitivity: In total 100 PCR confirmed positive samples: 99 PCR 
confirmed positive samples were correctly detected by SARS-CoV-2 (COVID-19) 
Antigen Rapid Test. There are 1 false negative case. 
99.7% Specificity: In total 1200 PCR confirmed negative samples: 1196 PCR 
confirmed negative samples were correctly detected by SARS-CoV-2 (COVID-19) 
Antigen Rapid Test. There are only 4 false positive cases. 
99.6% Accuracy: In total 1300 PCR confirmed samples: 1295 PCR confirmed 
samples were correctly detected by SARS-CoV-2(COVID-19) Antigen Rapid Test.  
The observed accuracy may vary depending on the prevalence of the virus in the 
population. 

Cross-reactivity 
Test results will not be affected by other respiratory viruses and commonly 
encountered microbial flora and low pathogenic coronaviruses listed in table 
below at certain concentrations.  

Description Test Level Description Test Level 
Adenovirus type 3 3.16 x 104 TCID50/ml Arcanobacterium 1.0x108 org/ml 
Adenovirus type 7 1.58 x 105 TCID50/ml Candida albicans 1.0x108 org/ml 

Human coronavirus 
OC43 1 x 106 TCID50/ml Corynebacterium 1.0x108 org/ml 

Human coronavirus 
229E 5 x 105 TCID50/ml Escherichia coli 1.0x108 org/ml 

Human coronavirus 
NL63 1 x 106 TCID50/ml Moraxella catarrhalis 1.0x108 org/ml 

Human coronavirus 
HKU1 1 x 106 TCID50/ml Neisseria lactamica 1.0x108 org/ml 

Influenza A H1N1 3.16 x 105 TCID50/ml Neisseria subflava 1.0x108 org/ml 
Influenza A H3N2 1 x 105 TCID50/ml Pseudomonas aeruginosa 1.0x108 org/ml 

Influenza B 3.16 x 106 TCID50/ml Staphylococcus aureus 
subspaureus 1.0x108 org/ml 

Parainfluenza virus 2 1.58 x 107 TCID50/ml Staphylococcus 
epidermidis 1.0x108 org/ml 

Parainfluenza virus 3 1.58 x 108 TCID50/ml Streptococcus pneumoniae 1.0x108 org/ml 
Respiratory syncytial 

virus 8.89 x 104 TCID50/ml Streptococcus salivarius 1.0x108 org/ml 

MERS-coronavirus 1.17 x 104 TCID50/ml Streptococcus sp group F 1.0x108 org/ml 
Interfering Substances 

Test results will not be interfered by following substances at certain 
concentrations: 

Substance Concentration Substance Concentration Substance Concentration 
Dexamethasone 0.8 mg/ml Rebetol 4.5 μg/ml Orange juice 100% 

Mucin 50 μg/ml Relenza 282 ng/ml Mouthwash 2% 
Flunisolide 6.8 ng/ml Tamiflu 1.1 μg/ml Caffeine 1 mg/ml 
Mupirocin 12 mg/ml Tobryamycin 2.43 mg/ml Coca Cola / 

Oxymetazoline 0.6 mg/ml Tea  33.3 mg/ml Toothpaste / 
Phenylephrine 12 mg/ml Milk 11.2% / / 

 
【Q&A】 
1. How do I know if the Test worked well? 
SARS-CoV-2 (COVID-19) Antigen Rapid Test is a rapid chromatographic 
immunoassay for the qualitative detection of SARS-CoV-2 antigens present in 
human saliva. When the control line(C) appears, it means the test unit is 
performing well. 
2. How soon can I read my results? 
You can read your results after 15 minutes as long as a colored line has appeared 
next to the Control region(C), do not read result after 20 minutes. 
3. When is the best time to run the test?  
Test can be done at any time of the day. However It is recommended to collect 
the first saliva in the morning. 

4. Can the result be wrong? Are there any factors that can affect the test 
result? 
The results will only give accurate results as far as the fresh human saliva is used 
and followed the instructions carefully. Nevertheless, the result can be incorrect. 
Non-SARS-CoV-2 coronavirus strains or other interference factors may cause a 
preliminary positive result. 
5. How to read the test if the color and the intensity of the lines are 
different?  
The color and intensity of the lines have no importance for result interpretation. 
The test should be considered as positive whatever the color intensity of the test 
line (T) is. 
6. What do I have to do if the result is positive?  
A positive result means the presence of SARS-CoV-2 antigens. A positive results 
means it is very likely you have COVID-19. Immediately go into self-isolation in 
accordance with the local guidelines. 
7. What do I have to do if the result is negative?  
A negative result means that you are negative or that the viral load is too low to be 
recognized by the test. However, it is possible for this test to give a negative result 
that is incorrect (a false negative) in some people with COVID-19. This means you 
could possibly still have COVID-19 even though the test is negative.  
If you experience symptoms such as headaches, migraines, fever, loss of sense 
of smell and taste, you can repeat the test with a new test kit. In case of suspicion, 
repeat the test after 1-2 days, as the coronavirus cannot be precisely detected in 
all phases of an infection. Distance and hygiene rules must still be observed. 
Even with a negative test result, distance and hygiene rules must be observed, 
migration/traveling, attending events and etc. should follow your local COVID 
guidelines/requirements. 
 
【REFERENCES】 
1. BACKINGER, C.L. and KINGSLEY, P.A., Recommendations for Developing 

User Instruction Manuals for Medical Devices Used in Home Health Care, 
Rockville, MD, U.S. Food and Drug Administration, Center for Devices and 
Radiological Health, HHS Pub. FDA 93-4258.  
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           SARS-CoV-2-(COVID-19) antigen självtest 
(saliv) 

                    Bruksanvisning 
  För självtest 

REF ICOV-803H Svenska 
【AVSEDD ANVÄNDNING】 
SARS-CoV-2-(COVID-19) antigen självtest (saliv) är ett engångstest avsett för 
detektering av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 som orsakar covid-19, i saliv från 
människa. Testet är utformat för användning1 i hemmet, med egen insamlad saliv 
från symtomatiska personer där misstanke föreligger om att man har SARS-CoV-2. 
SARS-CoV-2-(COVID-19) antigen självtest (saliv) ger endast preliminära 
provsvar.  
 
【SAMMANFATTNING】 
De nya coronavirusen tillhör släktet β. Covid-19 är en akut smittsam 
luftvägssjukdom. Människor är allmänt mottagliga. För närvarande är personer 
smittade med det nya coronaviruset huvudkällan till infektion. Infekterade 
personer utan symtom kan även vara smittkälla. Baserat på epidemiologiska 
undersökningar är inkubationstiden 1 till 14 dagar, mestadels 3 till 7 dagar. De 
huvudsakliga symtomen är feber, trötthet och torrhosta. Nästäppa, rinnande näsa, 
halsont, muskelvärk och diarré förekommer i vissa fall. 
 
【PRINCIP】 
SARS-CoV-2-(COVID-19) antigen självtest (CoVid-19) (saliv) är en kvalitativ 
membranbaserad immunanalys för detektion av SARS-CoV-2-antigener i prover 
tagna från saliv hos människa.  
 
【REAGENSER】 
Testkitet innehåller anti-SARS-CoV-2 antikroppar. 
 
【VARNING】 
1. Läs hela bruksanvisningen innan du utför testet. 
2. Endast avsett för självtestning för in vitro diagnostik. 
3. Testet är endast avsett för engångsbruk och ska inte återanvändas. Använd 

inte testet efter utgångsdatum. 
4. Du ska varken äta, dricka eller röka i lokalen där prover eller testkitet hanteras. 
5. Du ska inte vidröra testområdet på testkasetten. 
6. Använd inte testet om påsen är skadad. 
7. Tvätta händerna noggrant före och efter hantering.  
8. Vid preliminärt positivt provsvar vänligen följ noggrant lokala covidriktlinjer. 
9. Test på barn ska utföras tillsammans med en vuxen. 
10. Använt test ska kasseras i enlighet med lokala föreskrifter. 
 
【FÖRVARING】  
Förvara testet vid 2–30 °C. Öppna inte förpackningen innan du ska använda 
testkitet. FÅR INTE FRYSAS. 
 
【ARTIKLAR SOM TILLHANDAHÅLLS】 
 Testkasett     Bruksanvisning  

 
【ARTIKLAR SOM INTE TILLHANDAHÅLLS】 
 Tidtagarur/klocka                      
 
【TESTNING】 
Innan testning 
Viktigt! Stoppa inte något i munnen, varken mat, dryck, tuggummi eller 
tobaksprodukter, minst 10 minuter före provet utförs. 
Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder innan  testet utförs. 
Finns inte tvål och vatten tillgängligt, använd handsprit med en alkoholhalt på 
minst 60 %. 
 
 
 

Låt testkitet uppnå rumstemperatur (15–30 °C) innan testet utförs. 
 
Hosta kraftfullt 3–5 gånger. 
 
Obs! Använd munskydd eller täck mun och näsa 
med en näsduk när du hostar och håll avstånd 
till andra människor.  
 
 
Metod 1: 
Steg 1: 
 
Ta ut testkasetten ur den förseglade foliepåsen och 
använd den inom en timme. För att uppnå bästa 
möjliga resultat bör testet utföras direkt efter att 
foliepåsen har öppnats.  
 
 
Ta av locket på testkasetten. 
 
 
 
Steg 2:  
 
För runt tungan mot över- och underkäken och 
tandköttet för att stimulera salivproduktionen. För in 
testkasettens ände med svampen i munnen, 
pensla aktivt runt tandköttet på båda sidor i 
munnen (10–15 gånger) så att svampen mättas 
med saliv. 
 

Steg 3:  
 
Sätt den absorberande svampspetsen under 
tungan för att samla upp saliv tills flödet visas i 
testområdet (cirka 2 minuter) och ta sedan ut 
testkasetten och stäng locket. 
 
Placera testkasetten på en plan och jämn yta 
och starta därefter tidtagaruret. 
 
Obs! Håll testenheten på samma nivå under 
testningen. Den handhållna delen kan inte vara 
lägre än svampen. Flytta inte testenheten under 
testningen. 
 
 
 
Steg 4: 
 
Avläs provsvaret efter 15 minuter. Vänta inte 
med att tolka provsvaret tills efter 20 minuter. 
 
När testet är genomfört placeras alla testkitets 
delar i avfallspåsen och kassera i enlighet med 
lokala föreskrifter. Återanvänd inte  
någon av kitets delar. 
 
Tvätta händerna noggrant efter att testet kasserats. 
 

Metod 2: 
Steg 1: 
 
Samla tillräcklig mängd färsk saliv (minst 0,5 ml) i 
en engångskopp.  
 
 
 
 

Steg 2: 
 
Ta ut testkasetten ur den förseglade foliepåsen och 
använd den inom en timme. För bästa möjliga 
resultat bör testet utföras direkt efter att foliepåsen 
har öppnats. Ta av locket på testkasetten.  
 
 
 
 
 
Steg 3:  
 
Placera den absorberande spetsen i salivprovet, 
och sänk ned spetsen så att den absorberar saliven 
fullständigt. 
 
Håll testkasetten upprätt tills flödet visas i 
testområdet (cirka 2 minuter). 

Steg 4: 
 
Ta sedan ut testkasetten och stäng locket. Placera 
testkasetten på en plan och jämn yta och starta  
ett tidtagarur. 
 
* Obs! Flytta inte på testkasetten under testningen 
och vidrör inte testområdet på testkasetten. 
 

Steg 5: 
 
Avläs provsvaret efter 15 minuter. Vänta inte 
med att tolka provsvaret tills efter 20. 
 
När testet är genomfört placeras alla testkitets 
delar i avfallspåsen och kasseras i enlighet med 
lokala föreskrifter. Återanvänd inte någon av 
kitets delar.  
 
Tvätta händerna noggrant efter att testet 
kasserats. 
 

 
 
 
 

  

【AVLÄSNING AV PROVSVAR】 
Följ noggrant lokala covidriktlinjer. 

 

POSITIVT:* Två färgade linjer framträder. En färgad linje 
ska synas i kontrollområdet (C) och en annan färgad linje 
ska synas i testområdet (T).  
* Obs! Hur stark färgen i testlinjeområdet (T) är beror på 
mängden SARS-CoV-2-antigen i provet. Alla färgnyanser i 
testområdet (T) ska betraktas som ett positivt resultat. 
Ett positivt resultat innebär att det är mycket troligt att du 
har covid-19. Försätt dig omedelbart i självisolering i 
enlighet med lokala riktlinjer.  

 

NEGATIVT: En färgad linje framträder i kontrollområdet 
(C). Ingen färgad linje framträder i testområdet (T). 
Det är inte sannolikt att du har covid-19. Det är dock möjligt 
att detta test ger ett negativt resultat som är felaktigt (falskt 
negativt) för vissa personer med covid-19. Detta innebär att 
du eventuellt kan ha covid-19 trots att testet är negativt.  
Om du upplever symtom som huvudvärk, migrän, feber, 
förlust av luktsinne eller smak kan du upprepa testet med 
ett nytt testkit. Vid misstanke om infektion upprepar du 
testet efter 1–2 dagar, eftersom coronaviruset inte kan 
detekteras exakt i alla faser av en infektion. 
Även med ett negativt testresultat måste regler för avstånd 
och hygien följas och resor, deltagande i evenemang och så 
vidare ska ske i enlighet med lokala covidriktlinjer. 

 OGILTIGT: Kontrollinjen framträder inte.  
Otillräcklig provmängd eller felaktig procedur är troligaste 
anledningarna till att kontrollinjen inte framträder. 
Kontrollera proceduren och upprepa testet med ett nytt 
test.  

 
【BEGRÄNSNINGAR】 
1. Om du inte följer teststegen korrekt kan resultatet bli ogiltigt. 
2. SARS-CoV-2-(COVID-19) antigen självtest (saliv) är endast avsett för in vitro 

självtestning.  
3. De provsvar som erhålls vid testet ska beaktas gentemot andra kliniska rön 

från andra labbtester och bedömningar. 
4. Om testresultatet är negativt eller inte reagerar men kliniska symtom kvarstår 

är det kanske för att viruset är mycket svårt att upptäcka mycket tidigt efter 
smittotillfället. Då rekommenderas ett nytt test 1–2 dagar senare. 

5. Positiva provsvar för covid-19 kan även bero på infektion med 
coronavirusstammar som inte är SARS-CoV-2 eller andra störande faktorer. 

 
【PRESTANDA EGENSKAPER】 

Klinisk prestanda 
En klinisk utvärdering genomfördes där man jämförde provsvaren som erhölls 
med SARS-CoV-2-(COVID-19) antigen självtest med RT-PCR (Hisopo 
nasofaríngeo) provsvar. 
Det kliniska försöket omfattade 1 300 salivprover. Resultaten visade specificitet 
på  99,7 % och känslighet på 99,0 %  och en övergripande noggrannhet på 
99,6 %. 

 
Antal 

PCR-bekräftade 
prov 

Korrekt 
identifierat Andel 

Positivt prov 100 99 99,0 % (känslighet) 
Negativt prov 1 200 1 196 99,7 % (specificitet) 

Totalt 1 300 1 295 99,6 % (noggrannhet) 
Positivt prov: 95%CI*: 94,6%~＞99,9% 
Negativt prov: 95%CI*: 99,2%~99,9% 
Totalt: 95%CI*: 99,1%~99,9% 
 
 

99,0 % sensitivitet: Totalt 100 PCR-bekräftade positiva prover: 99 
PCR-bekräftade positiva prover detekterades korrekt med 
SARS-CoV-2-(COVID-19) antigen självtest. Det förekom 1 falskt negativt fall. 
99,7 % specificitet: Totalt 1 200 PCR-bekräftade negativa prover: 1 196 
PCR-bekräftade negativa prover detekterades korrekt med SARS-CoV-2-(COVID-19) 
antigen självtest. Det förekom endast 4 falskt positiva fall. 
99,6 % noggrannhet: Totalt 1 300 PCR-bekräftade prover: 1 295 PCR-bekräftade 
prover detekterades korrekt med SARS-CoV-2-antigen snabbtest (covid-19).  
Den observerade noggrannheten kan variera beroende på förekomsten av viruset 
i befolkningen. 

 
Korsreaktivitet 

Testresultatet påverkas inte av andra luftvägsvirus eller vanligen förekommande 
mikrobiell flora eller lågpatogena coronavirus. Se nedanstående tabell. 

Beskrivning Testnivå Beskrivning Testnivå 
Adenovirus typ 3 3,16 x 104 TCID50/ml Arcanobacterium 1,0 x 108 org/ml 

Adenovirus typ 7 1,58 x 105 TCID50/ml Candida albicans 1,0 x 108 org/ml 

Humant coronavirus 
OC43 1 x 106 TCID50/ml Corynebacterium 1,0 x 108 org/ml 

Humant coronavirus 
229E 5 x 105 TCID50/ml Escherichia coli 1,0 x 108 org/ml 

Humant coronavirus 
NL63 1 x 106 TCID50/ml Moraxella catarrhalis 1,0 x 108 org/ml 

Humant coronavirus 
HKU1 1 x 106 TCID50/ml Neisseria lactamica 1,0 x 108 org/ml 

Influensa A H1N1 3,16 x 105 TCID50/ml Neisseria subflava 1,0 x 108 org/ml 

Influensa A H3N2 1 x 105 TCID50/ml Pseudomonas aeruginosa 1,0 x 108 org/ml 

Influensa B 3,16 x 106 TCID50/ml Staphylococcus aureus 
subsp. aureus 1,0 x 108 org/ml 

Parainfluensavirus 2 1,58 x 107 TCID50/ml Staphylococcus 
epidermidis 1,0 x 108 org/ml 

Parainfluensavirus 3 1,58 x 108 TCID50/ml Streptococcus pneumoniae 1,0 x 108 org/ml 

Respiratoriskt 
syncytialvirus (RS-virus) 8,89 x 104 TCID50/ml Streptococcus salivarius 1,0 x 108 org/ml 

MERS-coronavirus 1,17 x 104 TCID50/ml Streptococcus sp grupp F 1,0 x 108 org/ml 
 

Interfererande substanser 
Följande substanser påverkar inte provsvaret: 

Substans Koncentration Substans Koncentration Substans Koncentration 
Dexametason 0,8 mg/ml Rebetol 4,5 μg/ml Apelsinjuice 100 % 

Mucin 50 μg/ml Relenza 282 ng/ml Munskölj 2 % 
Flunisolid 6,8 ng/ml Tamiflu 1,1 μg/ml Koffein 1 mg/ml 
Mupirocin 12 mg/ml Tobramycin 2,43 mg/ml Coca Cola / 

Oxymetazolin 0,6 mg/ml Te  33,3 mg/ml Tandkräm / 
Fenylefrin 12 mg/ml Mjölk 11,2 % / / 

 
【FRÅGOR OCH SVAR】 
1. Hur vet jag att testet fungerade? 
SARS-CoV-2-(COVID-19) antigen självtest (covid-19) är en snabb kromatografisk 
immunanalys för kvalitativ detektering av SARS-CoV-2-antigener som 
förekommer i saliv hos människa. När kontrollinjen (C) syns innebär det att 
testkitet fungerar bra. 
2. Hur snart kan jag avläsa resultatet? 
Du kan avläsa resultatet efter 15 minuter, så länge en färgad linje visas bredvid 
kontrollområdet (C). Vänta inte tills 20 minuter har gått för att avläsa testresultatet 
 
 
 

3. När är bästa tiden att utföra testet?  
Testet kan utföras när som helst på dagen. Vi rekommenderar dock att du samlar 
in den första saliven på morgonen. 
4. Kan resultatet bli fel? Finns det några faktorer som kan påverka 
testresultatet? 
Resultatet ger korrekt resultat endast så länge som färsk human saliv används 
och instruktionerna följs noggrant. Men resultatet kan ändå bli ogiltigt. 
Coronavirusstammar som inte är SARS-CoV-2 eller andra störande faktorer kan 
ge ett preliminärt positivt resultat. 
5. Hur avläser jag testet om färgen och intensiteten för linjerna är olika?  
Färgen och intensiteten för linjerna har ingen betydelse för resultattolkningen. 
Testet ska betraktas som positivt oavsett vilken färgintensitet testlinjen (T) har. 
6. Vad ska jag göra om resultatet är positivt?  
Ett positivt resultat betyder förekomst av SARS-CoV-2-antigener. Ett positivt 
resultat innebär att det är mycket troligt att du har covid-19. Försätt dig 
omedelbart i självisolering i enlighet med lokala riktlinjer. 
7. Vad ska jag göra om resultatet är negativt?  
Ett negativt resultat innebär att du inte är smittad eller att virusbelastningen är för 
låg för att upptäckas av testet. Det är dock möjligt att testet ger ett negativt 
resultat som är felaktigt (falskt negativt) för vissa personer med covid-19. Detta 
innebär att du eventuellt kan ha covid-19 trots att testet är negativt.  
Om du upplever symtom som huvudvärk, migrän, feber, förlust av luktsinne och 
smak kan du upprepa testet med ett nytt testkit. Vid misstanke om infektion 
upprepar du testet efter 1–2 dagar, eftersom coronaviruset inte kan detekteras 
exakt i alla faser av en infektion. Regler för avstånd och hygien måste fortfarande 
följas. Även med ett negativt testresultat måste regler för avstånd och hygien 
följas och resor, deltagande i evenemang och så vidare ska ske i enlighet med 
lokala covidriktlinjer. 
 
【REFERENSER】 
1. BACKINGER, C.L. och KINGSLEY, P.A., Recommendations for Developing 

User Instruction Manuals for Medical Devices Used in Home Health Care, 
Rockville, MD, U.S. Food and Drug Administration, Center for Devices and 
Radiological Health, HHS Pub. FDA 93-4258.  

 
【SYMBOLFÖRKLARING】 

 In vitro diagnostiskt 
medicinsk utrustning 

  Antal tester per 
sats 

  Auktoriserad EC 
representant 

 Förvaras mellan  
2–30 °C 

  Utgångsdatum   Ska ej 
återanvändas 

 
Används inte om 

förpackningen 
är skadad 

  Batchnummer   Katalognummer  

 
Tillverkare   

Se 
bruksanvisningen 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer: 146853400 

Giltighetsdatum: 2022-07-14 

 

 

 

  

             SARS-CoV-2-(COVID-19)-antigen-hurtigtest 
             (spyt) 

            Indlægsseddel 
            Til selvtest 

REF ICOV-803H Dansk 
【TILSIGTET BRUG】 
SARS-CoV-2-(COVID-19)-antigen-hurtigtesten (spyttest) er et testsæt til 
engangsbrug, der er beregnet til påvisning af det nye coronavirus SARS-CoV-2, 
der forårsager COVID-19, i spyt fra mennesker. Denne test er beregnet til 
hjemmebrug1 med selvindsamlede prøver af spyt fra symptomatiske personer, 
der mistænkes at være smittet med SARS-CoV-2. 
SARS-CoV-2-(COVID-19)-antigen-hurtigtesten (spyttest) giver kun et foreløbigt 
resultat.  
 
【OVERSIGT】 
De nye coronavira tilhører β-slægten. COVID-19 er en akut luftvejsinfektion. 
Mennesker er generelt modtagelige over for virusset. I øjeblikket er de patienter, der 
er smittet med det nye coronavirus, den største smittekilde; asymptomatiske smittede 
mennesker kan også være en smittekilde. Baseret på den nuværende 
epidemiologiske forskning er inkubationstiden 1-14 dage, men oftest 3-7 dage. De 
mest tydelige tegn på sygdommen omfatter feber, træthed og tør hoste. Tilstoppet 
næse, løbende næse, ondt i halsen, muskelsmerter og diarré ses i enkelte tilfælde. 
 
【PRINCIP】 
SARS-CoV-2-(COVID-19)-antigen-hurtigtesten (spyt) er en kvalitativ 
membranbaseret immunanalyse til påvisning af antigener mod 
SARS-CoV-2-nukleokapsidprotein i en spytprøve fra mennesker.  
 
【REAGENSER】 
Testenheden indeholder anti-SARS-CoV-2-antistoffer. 
 
【ADVARSEL】 
1. Læs hele indlægssedlen, inden testen udføres. 
2. Kun til selvtestning til in vitro-diagnostisk brug. 
3. Testen er kun til engangsbrug. Du må ikke genbruge testen. Må ikke 

anvendes efter udløbsdatoen. 
4. Der må ikke spises, drikkes eller ryges i det område, hvor prøverne eller 

sættene håndteres. 
5. Undlad at berøre testvinduet på testenheden. 
6. Må ikke anvendes, hvis posen er beskadiget. 
7. Vask dine hænder grundigt før og efter håndtering.  
8. Hvis resultatet er foreløbigt positivt, skal du omhyggeligt følge de lokale 

retningslinjer/krav vedrørende COVID. 
9. Test af børn bør udføres sammen med en voksen. 
10. Den anvendte test skal bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser. 
 
【OPBEVARING】  
Testen skal opbevares ved 2-30 °C(35,6-86 °F). Posen bør ikke åbnes, før testen 
er klar til brug. MÅ IKKE FRYSES. 
 
【MEDFØLGENDE ELEMENTER】 
 Testenhed             Indlægsseddel  

 
【ELEMENTER, DER IKKE MEDFØLGER】 
Timer                      
 
【UDFØRELSE AF TESTEN】 
Før testen udføres 
Vigtigt: Undgå at putte noget i munden, herunder mad, drikke, tyggegummi eller 
tobaksprodukter, i mindst 10 minutter før prøvetagningen. 
Vask hænderne med sæbe og vand i mindst 20 sekunder, før testen udføres. Hvis der 
ikke er sæbe og vand til rådighed, skal du bruge håndsprit med mindst 60 % alkohol. 
Testenheden skal have stuetemperatur (15-30°C) inden testen. 

 
Host kraftigt 3-5 gange.  
Bemærk: Brug et mundbind, eller dæk din mund 
og næse med en serviet, når du hoster, og hold 
afstand til andre personer. 
 
Metode 1: 
Trin 1: 
 
Tag testenheden ud af den forseglede foliepose, og 
brug den inden for en time. De bedste resultater 
opnås, hvis testen udføres umiddelbart efter åbning 
af folieposen. 
 
Tag enhedens hætte af. 
 
 
 
Trin 2:  
 
Placer tungen mod over- og underkæben og 
tandkødet for at øge spytmængden. Sæt 
svampeenden ind i munden, og bevæg aktivt 
vatpinden rundt på tandkødet på begge sider af 
munden (10-15 gange) for at hjælpe mætningen. 
 

Trin 3:  
 
Anbring den absorberende væge under tungen for 
at opsamle spyt, indtil flowet ses i testvinduet (ca. 2 
min.), og tag derefter enheden ud, og luk enhedens 
hætte. 
 
Anbring testenheden på en vandret og plan 
overflade. Start derefter en timer. 
 
*BEMÆRK: Hold testenheden vandret under 
prøvetagning. Den håndholdte del må ikke være lavere 
end svampen. Flyt ikke testenheden under testen. 
 
Trin 4: 
 
Aflæs resultatet efter 15 minutter. Resultatet 
må ikke fortolkes efter 20 minutter. 
 
Når testen er afsluttet, skal du anbringe alle 
komponenterne fra testsættet i en plastpose og 
bortskaffe dem i henhold til de lokale 
bestemmelser. Du må ikke genbruge sættets 
brugte komponenter. 
 
Vask hænderne grundigt efter bortskaffelse af 
testen. 
 

Metode 2: 
Trin 1: 
 
Indsaml nok frisk spytprøve (mindst 0,5 ml) i en 
engangskop.  
 
 
 
 

Trin 2: 
 
Tag testenheden ud af den forseglede foliepose, og 
brug den inden for en time. De bedste resultater 
opnås, hvis testen udføres umiddelbart efter åbning 
af folieposen. Tag enhedens hætte af.  
 
 
 
 
 
Trin 3:  
 
Anbring den absorberende væge i spytprøverne, 
og lad den absorberende væge nedsænkes i og 
absorbere spyt helt. 
 
Hold enheden helt oppe, indtil flowet vises i 
testvinduet (ca. 2 min.). 

Trin 4: 
 
Tag derefter enheden ud, og luk enhedens dæksel. 
Anbring testenheden på en vandret og plan 
overflade. Start derefter en timer. 
 
*BEMÆRK: Flyt ikke testenheden under testen. 
Undlad at berøre testvinduet på testenheden. 
 

Trin 5: 
 
Aflæs resultatet efter 15 minutter. Resultatet 
må ikke fortolkes efter 20 minutter. 
 
Når testen er afsluttet, skal du anbringe alle 
komponenterne fra testsættet i en plastpose og 
bortskaffe dem i henhold til de lokale 
bestemmelser. Du må ikke genbruge sættets 
brugte komponenter. 
 
Vask hænderne grundigt efter bortskaffelse 
af testen. 
 
 
 
 
 

  

【AFLÆS RESULTATET】 
Følg omhyggeligt de lokale retningslinjer/krav vedrørende COVID. 

 

POSITIV:* Der vises to farvede streger. Der skal være en 
farvet streg i kontrolområdet (C) og en anden synlig farvet 
streg i testområdet (T).  
*BEMÆRK: Intensiteten af farven i teststregområdet (T) vil 
variere afhængigt af mængden af SARS-CoV-2-antigen i 
prøven. Derfor skal alle farvenuancer i testområdet (T) 
betragtes som positive. 
Et positivt resultat betyder, at det er meget sandsynligt, at 
du har COVID-19. Gå straks i selvisolation i 
overensstemmelse med de lokale retningslinjer. 

 

NEGATIV: Der vises en farvet streg i kontrolområdet 
(C). Der vises ingen farvet streg i teststregområdet (T). 
Du har sandsynligvis ikke COVID-19. Det er dog muligt, at 
denne test giver et negativt resultat, der er forkert (et falsk 
negativt resultat) hos nogle personer med COVID-19. Det 
betyder, at du muligvis stadig kan have COVID-19, selvom 
testen er negativ.  
Hvis du oplever symptomer såsom hovedpine, migræne, 
feber, tab af lugtesans eller smagssans, kan du gentage 
testen med et nyt testsæt. I tilfælde af mistanke gentages 
testen efter 1-2 dage, da coronavirus ikke kan påvises 
præcist i alle faser af en infektion. 
Selv med et negativt testresultat skal afstands- og 
hygiejneregler overholdes. Migration/rejseaktivitet, deltagelse 
i arrangementer osv. skal følge de lokale retningslinjer/krav 
vedrørende COVID. 

 UGYLDIG: Kontrolstregen vises ikke.  
Utilstrækkelig prøvevolumen eller ukorrekt håndtering er de 
mest sandsynlige årsager til fejl i forbindelse med 
kontrolstregen. Gennemgå proceduren, og gentag testen 
med en ny test. 

 
【BEGRÆNSNINGER】 
1. Hvis testtrinnene ikke følges, kan det give unøjagtige resultater. 
2. SARS-CoV-2-(COVID-19)-antigen-hurtigtesten (spyttest) er kun til 

selvtestning til in vitro-diagnostisk brug.  
3. De resultater, der opnås med testen, bør betragtes sammenholdt med andre 

kliniske resultater fra andre laboratorieundersøgelser og -evalueringer. 
4. Hvis testresultatet er negativt eller ikke-reaktivt, og de kliniske symptomer 

vedvarer, kan det skyldes, at den meget tidlige infektionsvirus ikke kan 
påvises. Det anbefales at teste igen med en ny test efter 1-2 dage eller tage 
på hospitalet for at udelukke infektion. 

5. Positive resultater af COVID-19 kan skyldes infektion med stammer, der ikke 
er SARS-CoV-2 coronavirus, eller andre forstyrrende faktorer. 

 
【YDELSESKARAKTERISTIKA】 

Klinisk ydeevne 
Der er blevet foretaget en klinisk evaluering, der sammenligner de opnåede resultater 
fra SARS-CoV-2-(COVID-19)-antigen-hurtigtesten med RT-PCR(podning af 
næse-svælgrum)-testresultater. 
Det kliniske forsøg omfattede 1300 spytprøver. Resultaterne viste 99,7 % 
specificitet og 99,0 % følsomhed med en samlet nøjagtighed på 99,6 %. 

 
Antal 

PCR-bekræftede 
prøver 

Korrekt 
identificeret Hyppighed 

Positiv prøve 100 99 99,0 % (følsomhed) 
Negativ prøve 1200 1196 99,7 % (specificitet) 

I alt 1300 1295 99,6 %(samlet nøjagtighed) 
 
 

Positiv prøve: 95%CI*: 94,6%~＞99,9% 
Negativ prøve: 95%CI*: 99,2%~99,9% 
I alt: 99,1%~99,9% 
99,0 % følsomhed: I alt var der 100 PCR-bekræftede positive prøver: 99 
PCR-bekræftede positive prøver blev korrekt påvist med 
SARS-CoV-2-(COVID-19)-antigen-hurtigtesten. Der var 1 falsk negativt tilfælde. 
99,7 % specificitet: I alt var der 1200 PCR-bekræftede negative prøver: 1196 
PCR-bekræftede negative prøver blev korrekt påvist med 
SARS-CoV-2-(COVID-19)-antigen-hurtigtesten. Der var kun 4 falsk positive tilfælde. 
99,6 % nøjagtighed: I alt var der 1300 PCR-bekræftede prøver: 1295 
PCR-bekræftede prøver blev korrekt påvist med 
SARS-CoV-2-(COVID-19)-antigen-hurtigtesten.  
Den observerede nøjagtighed kan variere afhængigt af virussens udbredelse i 
befolkningen. 

Krydsreaktivitet 
Testresultaterne vil ikke være påvirket af andre luftvejsvira og almindeligt 
forekommende mikrobiel flora og lavpatogene coronavira, der er anført i tabellen 
nedenfor, ved visse koncentrationer.  

Beskrivelse Testniveau Beskrivelse Testniveau 
Adenovirus type 3 3,16 x 104 TCID50/ml Arcanobacterium 1,0 x 108 org/ml 

Adenovirus type 7 1,58 x 105 TCID50/ml Candida albicans 1,0 x 108 org/ml 

Humant coronavirus 
OC43 1 x 106 TCID50/ml Corynebacterium 1,0 x 108 org/ml 

Humant coronavirus 
229E 5 x 105 TCID50/ml Escherichia coli 1,0 x 108 org/ml 

Humant coronavirus 
NL63 1 x 106 TCID50/ml Moraxella catarrhalis 1,0 x 108 org/ml 

Humant coronavirus 
HKU1 1 x 106 TCID50/ml Neisseria lactamica 1,0 x 108 org/ml 

Influenza A H1N1 3,16 x 105 TCID50/ml Neisseria subflava 1,0 x 108 org/ml 

Influenza A H3N2 1 x 105 TCID50/ml Pseudomonas aeruginosa 1,0 x 108 org/ml 

Influenza B 3,16 x 106 TCID50/ml Staphylococcus aureus 
subspaureus 1,0 x 108 org/ml 

Parainfluenzavirus 2 1,58 x 107 TCID50/ml Staphylococcus 
epidermidis 1,0 x 108 org/ml 

Parainfluenzavirus 3 1,58 x 108 TCID50/ml Streptococcus pneumoniae 1,0 x 108 org/ml 

Respiratorisk 
syncytialvirus 8,89 x 104 TCID50/ml Streptococcus salivarius 1,0 x 108 org/ml 

MERS-coronavirus 1,17 x 104 TCID50/ml Streptococcus sp. gruppe F 1,0 x 108 org/ml 
Interfererende stoffer 

Testresultaterne vil ikke blive forstyrret af følgende stoffer ved visse 
koncentrationer: 

Stof Koncentration Stof Koncentration Stof Koncentration 
Dexamethason 0,8 mg/ml Rebetol 4,5 μg/ml Appelsinjuice 100 % 

Mucin 50 μg/ml Relenza 282 ng/ml Mundskyl 2 % 
Flunisolid 6,8 ng/ml Tamiflu 1,1 μg/ml Koffein 1 mg/ml 
Mupirocin 12 mg/ml Tobryamycin 2,43 mg/ml Coca Cola / 

Oxymetazolin 0,6 mg/ml Te  33,3 mg/ml Tandpasta / 
Fenylefrin 12 mg/ml Mælk 11,2 % / / 

 
【Spørgsmål og svar】 
1. Hvordan ved jeg, om testen fungerede korrekt? 
SARS-CoV-2-(COVID-19)-antigen-hurtigtest er en hurtig kromatografisk 
immunanalyse til kvalitativ påvisning af SARS-CoV-2-antigener i spyt fra mennesker. 
Når kontrolstregen (C) vises, betyder det, at testenheden fungerer korrekt. 
 
 
 

2. Hvor hurtigt kan jeg aflæse mine resultater? 
Du kan aflæse dine resultater efter 15 minutter, så længe en farvet streg vises 
ved siden af kontrolområdet (C). Aflæs ikke resultatet, hvis der er gået mere end 
20 minutter. 
3. Hvornår er det bedste tidspunkt at udføre testen på?  
Testen kan udføres når som helst på dagen. Det anbefales dog at indsamle den 
første spyt om morgenen. 
4. Kan resultatet være forkert? Er der nogen faktorer, der kan påvirke 
testresultatet? 
Resultaterne vil kun være nøjagtige, hvis der anvendes friskindsamlet spyt fra 
mennesker, og så længe instruktionerne følges nøje. Ikke desto mindre kan 
resultatet stadig være forkert. 
Stammer, der ikke er SARS-CoV-2 coronavirus, eller andre forstyrrende faktorer, 
kan give et foreløbigt positivt resultat. 
5. Hvordan læses testen, hvis farven og intensiteten af stregerne er 
forskellig?  
Stregernes farve og intensitet har ingen betydning for fortolkningen af resultatet. 
Testen skal betragtes som positiv uanset farveintensiteten af teststregen (T). 
6. Hvad skal jeg gøre, hvis resultatet er positivt?  
Et positivt resultat betyder, at der er SARS-CoV-2-antigener til stede. Et positivt 
resultat betyder, at det er meget sandsynligt, at du har COVID-19. Gå straks i 
selvisolation i overensstemmelse med de lokale retningslinjer. 
7. Hvad skal jeg gøre, hvis resultatet er negativt?  
Et negativt resultat betyder, at du er negativ, eller at virusmængden er for lav til at 
blive genkendt af testen. Det er dog muligt, at denne test giver et negativt resultat, 
der er forkert (et falsk negativt resultat) hos nogle personer med COVID-19. Det 
betyder, at du muligvis stadig kan have COVID-19, selvom testen er negativ.  
Hvis du oplever symptomer såsom hovedpine, migræne, feber, tab af lugtesans 
og smagssans, kan du gentage testen med et nyt testsæt. I tilfælde af mistanke 
gentages testen efter 1-2 dage, da coronavirus ikke kan påvises præcist i alle 
faser af en infektion. Reglerne for afstand og hygiejne skal stadig overholdes. 
Selv med et negativt testresultat skal afstands- og hygiejneregler overholdes. 
Migration/rejseaktivitet, deltagelse i arrangementer osv. skal følge de lokale 
retningslinjer/krav vedrørende COVID. 
 
【REFERENCER】 
1. BACKINGER, C.L. og KINGSLEY, P.A., Recommendations for Developing 

User Instruction Manuals for Medical Devices Used in Home Health Care, 
Rockville, MD, U.S. Food and Drug Administration, Center for Devices and 
Radiological Health, HHS Pub. FDA 93-4258.  
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            SARS-CoV-2 (COVID-19)-antigeenin pikatesti  
             (suuneste) 

            Pakkausseloste 
            Itsetestaukseen 

REF ICOV-803H Suomi 
【KÄYTTÖTARKOITUS】 
SARS-CoV-2 (COVID-19)-antigeenin pikatesti (suuneste) on kertakäyttöinen 
testipakkaus COVID-19-tautia aiheuttavan uuden SARS-CoV-2-koronaviruksen 
havaitsemiseen ihmisen suunesteestä. Testi on tarkoitettu kotikäyttöön1, ja se 
tehdään itse otettavalla sylkinäytteellä oireisilta henkilöiltä, joiden epäillään 
saaneen SARS-CoV-2-tartunnan. 
SARS-CoV-2 (COVID-19)-antigeenin pikatesti (suuneste) antaa vain alustavia 
tuloksia. 
 
【YHTEENVETO】 
Uudet koronavirukset kuuluvat β-sukuun. COVID-19 on akuutti 
hengitystieinfektiotauti, jolle ihmiset ovat yleensä alttiita. Tällä hetkellä 
koronavirustartunnan saaneet potilaat ovat yleisin tartunnan lähde. Myös 
oireettomat tartunnan saaneet voivat olla tartunnan lähteitä. Nykyisen 
epidemiologisen tutkimuksen perusteella taudin itämisaika on 1–14 päivää, 
useimmiten kuitenkin 3–7 päivää. Yleisimpiä oireita ovat kuume, väsymys ja kuiva 
yskä. Muita oireita voivat olla nenän tukkoisuus, vuotava nenä, kurkkukipu, 
lihaskipu ja ripuli. 
 
【TOIMINTAPERIAATE】 
SARS-CoV-2 (COVID-19)-antigeenin pikatesti (suuneste) on kvalitatiivinen 
membraanipohjainen immuunimääritys, jolla havaitaan SARS-CoV-2-antigeenit 
ihmisen suunestenäytteestä.  
 
【REAGENSSIT】 
Testikasetti sisältää SARS-CoV-2-vasta-aineita.  
 
【VAROITUS】 
1. Lue koko pakkausseloste ennen testin suorittamista. 
2. Kotitesti vain in vitro -diagnostiikkakäyttöön. 
3. Testi on kertakäyttöinen, eikä sitä saa käyttää uudelleen. Älä käytä viimeisen 

käyttöpäivän jälkeen. 
4. Älä syö, juo tai tupakoi näytteen tai pakkauksen käsittelypaikassa. 
5. Älä kosketa testikasetin testi-ikkunaa. 
6. Älä käytä testiä, jos pussi on vaurioitunut. 
7. Pese kädet huolellisesti ennen testin käsittelyä ja sen jälkeen.  
8. Jos testitulos on alustavasti positiivinen, noudata huolellisesti paikallisia 

COVID-ohjeistuksia ja -vaatimuksia. 
9. Lapset ja nuoret on testattava aikuisen avustuksella. 
10. Hävitä käytetty testi paikallisten määräysten mukaan. 
 
【VARASTOINTI】  
Säilytä testiä 36–86 °F (2–30 °C):n lämpötilassa. Pidä pussi suljettuna käyttöön 
saakka. ÄLÄ PAKASTA. 
 
【PAKKAUKSEN MUKANA TULEVAT TARVIKKEET】 
Testikasetti      Pakkausseloste     

 
【PAKKAUKSEEN EI SISÄLLY】 
 Ajastin                      
 
【TESTAUS】 
Ennen testausta 
Tärkeää: Älä syö, juo, pureskele purukumia tai käytä tupakkatuotteita vähintään 
10 minuuttiin ennen näytteenottoa. 
Pese kädet saippualla ja vedellä vähintään 20 sekunnin ajan ennen testausta. Jos 
saippuaa ja vettä ei ole saatavilla, käytä käsidesiä, jossa on vähintään 60 % 
alkoholia. 

Anna testikasetin lämmetä huoneenlämpöön (15–30 °C) ennen testausta. 
 
Yski syvään 3–5 kertaa. 
Huomautus: käytä kasvomaskia tai peitä suu ja 
nenä yskimisen aikana ja pidä etäisyyttä muihin 
ihmisiin. 
 
Menetelmä 1: 
Vaihe 1: 
 
Poista testikasetti suljetusta foliopussista ja käytä 
tunnin kuluessa. Parhaat tulokset saadaan 
suorittamalla testi heti foliopussin avaamisen 
jälkeen. 
 
Poista testikasetin korkki. 
 
 
 
 
Vaihe 2:  
 
Aseta kieli ylä- ja alaleukoja ja ikeniä vasten, jotta 
suuhun erittyy sylkeä. Aseta testikasetin pehmeä 
pää suuhun ja pyöritä sitä ikeniä vasten suun 
molemmilla puolilla 10–15 kertaa saturaation 
lisäämiseksi. 
 

Vaihe 3:  
 
Aseta imukykyinen pää kielen alle ja kerää siihen 
sylkeä, kunnes testi-ikkunassa näkyy syljen 
kerääntymistä (noin kaksi minuuttia). Poista 
testikasetti suusta ja aseta korkki takaisin 
paikalleen. 
 
Aseta testikasetti tasaiselle alustalle ja 
käynnistä ajastin. 
 
Huomautus: Pidä testikasetti suorassa 
näytteenoton aikana ja varmista, että kädessä 
pidettävä osa on pehmeää päätä ylempänä. Älä 
siirrä testikasettia testauksen aikana. 
 
Vaihe 4: 
 
Lue tulos 15 minuutin kuluttua. Älä tulkitse 
tulosta enää 20 minuutin kuluttua. 
 
Aseta testin suorittamisen jälkeen kaikki 
testipakkauksen osat muovipussiin ja hävitä 
paikallisten määräysten mukaisesti. Älä käytä 
testipakkaukseen kuuluvia osia uudelleen. 
 
Pese kädet huolellisesti testin hävittämisen jälkeen. 
 

Menetelmä 2: 
Vaihe 1: 
 
Kerää riittävästi tuoretta sylkeä (vähintään 0,5 ml) 
kertakäyttöiseen astiaan.  
 
 
 
 

Vaihe 2: 
 
Poista testikasetti suljetusta foliopussista ja käytä 
se tunnin kuluessa. Parhaat tulokset saadaan 
suorittamalla testi heti foliopussin avaamisen 
jälkeen. Poista testikasetin korkki.  
 
 
 
 
 
Vaihe 3:  
 
Aseta testikasetin imukykyinen pää 
suunestenäytteeseen ja anna imeytyä kokonaan. 
 
Pidä testikasetti pystyasennossa, kunnes 
testi-ikkunassa näkyy syljen kerääntymistä (noin 
kaksi minuuttia). 

Vaihe 4: 
 
Poista testikasetti astiasta ja aseta korkki takaisin 
paikalleen. Aseta testikasetti tasaiselle alustalle ja 
käynnistä ajastin. 
 
*HUOMAUTUS: Älä siirrä testikasettia testauksen 
aikana. Älä kosketa testikasetin testi-ikkunaa. 
 

Vaihe 5: 
 
Lue tulos 15 minuutin kuluttua. Älä tulkitse 
tulosta enää 20 minuutin kuluttua. 
 
Aseta testin suorittamisen jälkeen kaikki 
testipakkauksen osat muovipussiin ja hävitä 
paikallisten määräysten mukaisesti. Älä käytä 
testipakkaukseen kuuluvia osia uudelleen.  
 
Pese kädet huolellisesti testin hävittämisen 
jälkeen. 
 

 
 
 
 

  

【TULOSTEN LUKEMINEN】 
Noudata huolellisesti paikallisia COVID-ohjeistuksia/-vaatimuksia. 

 

POSITIIVINEN:* Näkyviin tulee kaksi värillistä viivaa. 
Toisen värillisen viivan on oltava kontrollialueella (C) ja 
toisen testialueella (T).  
*HUOMAUTUS: Viivan värin voimakkuus testialueella (T) 
vaihtelee näytteen SARS-CoV2-antigeenin määrän 
mukaan. Näin ollen kaikki testialueella (T) olevat värisävyt 
on tulkittava positiiviseksi tulokseksi. 
Positiivinen tulos tarkoittaa sitä, että sinulla on hyvin 
todennäköisesti COVID-19-tartunta. Jää heti karanteeniin 
paikallisten ohjeiden mukaisesti. 

 

NEGATIIVINEN: Kontrollialueelle (C) tulee näkyviin yksi 
värillinen viiva. Testialueella (T) ei näy värillistä viivaa. 
Sinulla ei todennäköisesti ole COVID-19-tartuntaa. Testi 
saattaa kuitenkin antaa virheellisen negatiivisen tuloksen 
(väärä negatiivinen) joillakin COVID-19-tartunnan saaneilla 
henkilöillä. Tämä tarkoittaa, että COVID-19-tartunta on 
mahdollinen negatiivisesta testituloksesta huolimatta.  
Jos sinulla on päänsärkyä, migreeniä tai kuumetta tai olet 
menettänyt maku- tai hajuaistisi, voit suorittaa testin 
uudelleen käyttämällä uutta testipakkausta. Jos epäilet 
testitulosta, toista testi 1–2 päivän kuluttua, sillä 
koronavirusta ei voida tarkasti havaita infektion kaikissa 
vaiheissa. 
Vaikka testitulos olisi negatiivinen, on noudatettava 
turvaväliä ja hygieniaa koskevia sääntöjä sekä 
muuttamista/matkustamista ja tapahtumiin osallistumista 
koskevia paikallisia COVID-ohjeita ja -vaatimuksia. 

 
VIRHEELLINEN: Kontrolliviiva tule näkyviin.  
Kontrolliviivan puuttumisen todennäköisin syy on näytteen 
riittämätön määrä tai virheellinen menettelytapa. Kertaa 
testimenetelmä ja toista testi uudella testipakkauksella. 

 
【RAJOITUKSET】 
1. Testin vaiheiden noudattamatta jättäminen voi johtaa epätarkkaan tulokseen. 
2. SARS-CoV-2 (COVID-19)-antigeenin pikatesti (suuneste) on tarkoitettu vain 

itsetestaukseen in vitro -diagnostiikkakäytössä.  
3. Testituloksia on tarkasteltava yhdessä muista laboratoriokokeista ja 

arvioinneista saatujen kliinisten löydösten kanssa. 
4. Jos testitulos on negatiivinen tai ei-reaktiivinen ja kliiniset oireet jatkuvat, se 

johtuu siitä, että virusta ei välttämättä havaita infektion hyvin varhaisessa 
vaiheessa. On suositeltavaa uusia testi uudella testipakkauksella 1–2 päivää 
myöhemmin. 

5. Positiivinen COVID-19-tulos voi johtua muun kuin 
SARS-CoV-2-koronaviruskannan aiheuttamasta infektiosta tai muista 
häiritsevistä tekijöistä. 

 
【SUORITUSKYKYOMINAISUUDET】 

Kliininen suorituskyky 
Kliininen arviointi suoritettiin vertaamalla SARS-CoV-2 (COVID-19)-antigeenin 
pikatestillä saatuja tuloksia RT-PCR(nenänielun vanupuikko)-testillä saatuihin 
tuloksiin. 
Kliinisessä tutkimuksessa oli mukana 1 300 suunestenäytettä. Tulokset osoittivat 
99,7 %:n kohdentuneisuuden, 99,0 %:n herkkyyden ja 99,6 %:n kokonaistarkkuuden. 
 
 

 
PCR-testillä 

vahvistettujen 
näytteiden määrä 

Oikein 
tunnistettuja Taso 

Positiivinen 
näyte 100 99 99,0 % (herkkyys) 

Negatiivinen 
näyte 1 200 1 196 99,7 % (kohdentuneisuus) 

Yhteensä 1 300 1295 99,6 % (kokonaistarkkuus) 
Positiivinen näyte: 95 %CI*: 94,6 %~＞99,9 % 
Negatiivinen näyte: 95 %CI*: 99,2 %~99,9 % 
Yhteensä: 95 %CI*: 99,1 %~99,9 % 
99,0 %:n herkkyys: Yhteensä 100 PCR-testillä vahvistettua positiivista näytettä: 
SARS-CoV-2 (COVID-19)-antigeenin pikatestillä havaittiin oikein 99 PCR-testillä 
vahvistettua positiivista näytettä. Vääriä negatiivisia tapauksia oli 1. 
99,7 %:n kohdentuneisuus: Yhteensä 1 200 PCR-testillä vahvistettua negatiivista 
näytettä: SARS-CoV-2 (COVID-19)-antigeenin pikatestillä havaittiin oikein 1 196 
PCR-testillä vahvistettua negatiivista näytettä. Vääriä positiivisia tapauksia oli vain 4 . 
99,6 %:n tarkkuus: Yhteensä 1 300 PCR-testillä vahvistettua näytettä: 
SARS-CoV-2 (COVID-19)-antigeenin pikatestillä havaittiin oikein 1 295 
PCR-testillä vahvistettua näytettä.  
Havaittu tarkkuus voi vaihdella viruksen levinneisyyden mukaan populaatiossa. 

Ristireaktiivisuus 
Alla olevassa taulukossa luetellut muut hengitystievirukset, yleisesti esiintyvät 
mikrobifloorat ja matalapatogeeniset koronavirukset eivät tietyissä pitoisuuksissa 
vaikuta testitulokseen.  

Kuvaus Testitaso Kuvaus Testitaso 
Adenovirus tyyppi 3 3,16 x 104 TCID50/ml Arcanobacterium 1,0 x 108 org/ml 
Adenovirus tyyppi 7 1,58 x 105 TCID50/ml Candida albicans 1,0 x 108 org/ml 
Ihmisen koronavirus 

OC43 1 x 106 TCID50/ml Corynebacterium 1,0 x 108 org/ml 

Ihmisen koronavirus 
229E 5 x 105 TCID50/ml Escherichia coli 1,0 x 108 org/ml 

Ihmisen koronavirus 
NL63 1 x 106 TCID50/ml Moraxella catarrhalis 1,0 x 108 org/ml 

Ihmisen koronavirus 
HKU1 1 x 106 TCID50/ml Neisseria lactamica 1,0 x 108 org/ml 

Influenssa A H1N1 3,16 x 105 TCID50/ml Neisseria subflava 1,0 x 108 org/ml 
Influenssa A H3N2 1 x 105 TCID50/ml Pseudomonas aeruginosa 1,0 x 108 org/ml 

Influenssa B 3,16 x 106 TCID50/ml Staphylococcus aureus 
subspaureus 1,0 x 108 org/ml 

Parainfluenssavirus 2 1,58 x 107 TCID50/ml Staphylococcus epidermidis 1,0 x 108 org/ml 
Parainfluenssavirus 3 1,58 x 108 TCID50/ml Streptococcus pneumoniae 1,0 x 108 org/ml 

RS-virus 8,89 x 104 TCID50/ml Streptococcus salivarius 1,0 x 108 org/ml 
MERS-koronavirus 1,17 x 104 TCID50/ml Streptococcus sp. ryhmä F 1,0 x 108 org/ml 

Testausta häiritsevät aineet 
Seuraavat aineet eivät tietyissä pitoisuuksissa häiritse testituloksia: 

Aine Konsentraatio Aine Konsentraatio Aine Konsentraatio 
Deksametasoni 0,8 mg/ml Rebetol 4,5 μg/ml Appelsiinimehu 100 % 

Musiini 50 μg/ml Relenza 282 ng/ml Suuvesi 2 % 
Flunisolidi 6,8 ng/ml Tamiflu 1,1 μg/ml Kofeiini 1 mg/ml 
Mupirosiini 12 mg/ml Tobramysiini 2,43 mg/ml Coca-Cola / 

Oksimetatsoliini 0,6 mg/ml Tee  33,3 mg/ml Hammastahna / 
Fenyyliefriini 12 mg/ml Maito 11,2 % / / 

 
【KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA】 
1. Mistä tiedän, että testi toimii? 
SARS-CoV-2 (COVID-19)-antigeenin pikatesti on kromatografinen 
pikaimmuunimääritys, joka on tarkoitettu SARS-CoV-2-viruksen antigeenien 
kvalitatiiviseen määrittämiseen ihmisen suunesteestä. Kun kontrolliviiva (C) tulee 
näkyviin, testi toimii oikein. 
2. Miten pian voin lukea tulokset? 
Tulos on luettavissa 15 minuutin kuluttua, kunhan kontrollialueella (C) on 
näkyvissä värillinen viiva. Älä tulkitse tuloksia enää 20 minuutin kuluttua. 

3. Milloin on paras ajankohta tehdä testi?  
Testi voidaan suorittaa mihin aikaan päivästä tahansa. On kuitenkin suositeltavaa 
ottaa suuneste aamulla. 
4. Voiko tulos olla virheellinen? Onko tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa 
testitulokseen? 
Testi antaa tarkan tuloksen vain silloin, kun käytetään vasta kerättyä ihmisen 
suunestettä ja noudatetaan ohjeita huolellisesti. Tulos voi kuitenkin olla 
virheellinen. 
Alustavasti positiivinen tulos voi johtua muun kuin SARS-CoV-2-koronaviruskannan 
aiheuttamasta infektiosta tai muista häiritsevistä tekijöistä. 
5. Miten testitulosta tulkitaan, jos viivojen väri ja voimakkuus eroavat 
toisistaan?  
Viivojen värillä ja voimakkuudella ei ole tuloksen tulkinnan kannalta merkitystä. Testi 
on tulkittava positiiviseksi testiviivan (T) värin voimakkuudesta riippumatta. 
6. Miten toimin, jos tulos on positiivinen?  
Positiivinen tulos tarkoittaa, että näytteessä on SARS-CoV-2-antigeenejä. 
Positiivinen tulos tarkoittaa sitä, että sinulla on hyvin todennäköisesti 
COVID-19-tartunta. Jää heti karanteeniin paikallisten ohjeiden mukaisesti. 
7. Miten toimin, jos tulos on negatiivinen?  
Negatiivinen tulos tarkoittaa, että sinulla ei ole virusta tai viruksen määrä on liian 
pieni sen havaitsemiseksi. Testi voi kuitenkin antaa virheellisen negatiivisen 
tuloksen (väärä negatiivinen) joillakin COVID-19-tartunnan saaneilla henkilöillä. 
Tämä tarkoittaa, että COVID-19-tartunta on mahdollinen negatiivisesta 
testituloksesta huolimatta.  
Jos sinulla on päänsärkyä, migreeniä tai kuumetta tai olet menettänyt maku- tai 
hajuaistisi, voit suorittaa testin uudelleen uutta testipakkausta. Jos epäilet 
testitulosta, toista testi 1–2 päivän kuluttua, sillä koronavirusta ei voida tarkasti 
havaita infektion kaikissa vaiheissa. Noudata kuitenkin yhä etäisyys- ja 
hygieniaohjeita. Vaikka testitulos olisi negatiivinen, on noudatettava turvaväliä ja 
hygieniaa koskevia sääntöjä sekä muuttamista/matkustamista ja tapahtumiin 
osallistumista koskevia paikallisia COVID-ohjeita ja -vaatimuksia. 
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             SARS-CoV-2 (COVID-19) antigen-hurtigtest 
             (spytt) 

            Pakningsvedlegg 
            For selvtesting 

REF ICOV-803H Norsk 
【BEREGNET BRUK】 
SARS-CoV-2 (COVID-19) antigen-hurtigtest (spytt) er et testsett til engangsbruk 
for påvisning av det nye koronaviruset SARS-CoV-2, som forårsaker COVID-19, i 
menneskelig spytt. Testen er beregnet for hjemmebruk1 og selvtesting av 
spyttprøver fra symptomatiske personer som antas å være smittet av 
SARS-CoV-2. 
SARS-CoV-2 (COVID-19) antigen-hurtigtest (spytt) gir kun foreløpige resultater. 
 
【SAMMENDRAG】 
De nye koronavirusene tilhører β-slekten. Covid-19 er en akutt 
luftveisinfeksjonssykdom. Mennesker er generelt utsatt. På nåværende tidspunkt 
er pasienter med det nye koronaviruset den viktigste smittekilden. 
Asymptomatiske smittede personer kan også være en smittekilde. Basert på den 
nåværende epidemiologiske undersøkelsen er inkubasjonstiden 1 til 14 dager, 
vanligvis 3 til 7 dager. De viktigste symptomene er feber, tretthet og tørr hoste. 
Tett nese, rennende nese, sår hals, myalgi og diaré forekommer i noen tilfeller. 
 
【PRINSIPP】 
SARS-CoV-2 (COVID-19) antigen-hurtigtest (spytt) er en kvalitativ 
membranbasert immunanalyse for påvisning av SARS-CoV-2-antigener i 
menneskelige spyttprøver.  
 
【REAGENSER】 
Testutstyret inneholder anti-SARS-CoV-2-antistoffer. 
 
【ADVARSEL】 
1. Les hele pakningsvedlegget før du utfører testen. 
2. Kun for selvtesting til in vitro-diagnostisk bruk. 
3. Testen er kun til engangsbruk og må ikke brukes på nytt. Må ikke brukes etter 

utløpsdato. 
4. Ikke spis, drikk eller røyk i området der prøvene eller settene skal behandles. 
5. Ikke berør testvinduet på testenheten. 
6. Ikke bruk testen hvis posen er skadet. 
7. Vask hendene grundig før og etter håndtering.  
8. Hvis resultatet er foreløpig positivt, følger de lokale retningslinjene/kravene for 

COVID nøye. 
9. Test for barn bør brukes sammen med en voksen. 
10. Den brukte testen skal kastes i henhold til lokale forskrifter. 
 
【OPPBEVARING】  
Oppbevar testen ved 2–30 °C (35,6–86 °F). Ikke åpne posen før den er klar til bruk. 
MÅ IKKE FRYSES. 
 
【DELER SOM FØLGER MED】 
 Testenhet    Pakningsvedlegg      

 
【DELER SOM IKKE FØLGER MED】 
 Tidtaker                      
 
【TESTING】 
Før testing 
Viktig: Unngå å ha noe i munnen, inkludert mat, drikke, tyggegummi eller 
tobakksprodukter, i minst 10 minutter før prøvetaking. 
Vask hendene med såpe og vann i minst 20 sekunder før du tester deg. Er ikke 
såpe og vann tilgjengelig, må du bruke hånddesinfiseringsmiddel med minst 
60 % alkohol. 
 
 

La testenheten nå romtemperatur (15–30 °) før testing. 
 
Host dypt 3–5 ganger 
Merk: Bruk en ansiktsmaske eller dekk til munn 
og nese med papirlommetørkle når du hoster, 
og hold avstand til andre mennesker. 
 
Metode 1: 
Trinn 1: 
 
Ta testenheten ut av den forseglede folieposen, og 
bruk den innen én time. Resultatet blir best når testen 
utføres umiddelbart etter at folieposen er åpnet. 
 
Ta av hetten på enheten. 
 
 
 
 
Trinn 2:  
 
Plasser tungen mot de øvre og nedre kjevene og 
røttene for å få et fyldig spytt. Før enden av 
svampen inn i munnenb og tørk rundt tannkjøttet 
på begge sider av munnen (10–15 ganger) for å 
mette med spytt. 
 

Steg 3:  
 
Plasser den absorberende veken under tungen for 
å samle spytt til flyten vises i testvinduet (ca. 2 min) 
og ta deretter ut enheten og lukk lokket. 
 
Plasser testenheten på et flatt og jevnt underlag. 
Start en tidtaker. 
 
Merk: Hold testenheten flatt og jevnt under 
prøvetaking, den håndholdte delen må ikke være 
lavere enn svampen. Ikke flytt på testenheten mens 
testen utføres. 
 
Trinn 4: 
 
Les av resultatet etter 15 minutter. Ikke tolk 
resultatet etter 20 minutter. 
 
Etter at testen er fullført, plasserer du alle 
delene i testsettet i en plastpose og kaster det i 
henhold til lokale forskrifter. Ikke bruk noen 
deler i settet på nytt. 
 
Vask hendene grundig etter å ha kastet settet. 
 

Metode 2: 
Trinn 1: 
 
Samle opp nok friskt spytt  (minst 0,5 ml) i en kopp 
til engangsbruk.  
 
 
 
 

Trinn 2: 
 
Ta testenheten ut av den forseglede folieposen, og 
bruk den innen én time. Resultatet blir best når 
testen utføres umiddelbart etter at folieposen er 
åpnet. Ta av hetten på enheten.  
 
 
 
 
 
Steg 3:  
 
Plasser den absorberende veken i spyttprøvene og 
la den abeorberende veken bli nedsenket i og 
absorbere spyttet helt. 
 
Hold enhten rett opp og ned helt til flyten vises i 
testvinduet (ca. 2 min). 

Steg 4: 
 
Ta ut enheten og lukk lokket. Plasser testenheten 
på et flatt og jevnt underlag. Start en tidtaker. 
 
*MERK: Ikke flytt på testenheten mens testen 
utføres. Ikke berør testvinduet på testenheten. 
 

Trinn 5: 
 
Les av resultatet etter 15 minutter. Ikke tolk 
resultatet etter 20 minutter. 
 
Etter at testen er fullført, plasserer du alle 
delene i testsettet i en plastpose og kaster det i 
henhold til lokale forskrifter. Ikke bruk noen 
deler i settet på nytt.  
 
Vask hendene grundig etter å ha kastet settet. 
 

 
 
 
 

  

【LESE RESULTATENE】 
Del testresultatet med helsepersonell, og følg de lokale retningslinjene/kravene 
for COVID nøye. 

 

POSITIV:* Det vises to fargede streker. En farget strek 
skal være i kontrollområdet (C), og en annen farget strek 
skal være i testområdet (T).  
*MERK: Styrken på fargen i teststrekområdet (T) vil variere 
avhengig av mengden SARS-CoV-2-antigen som finnes i 
prøven. Så hver fargetone i testområdet (T) bør betraktes 
som positiv. 
Et positivt resultat betyr at det er svært sannsynlig at du har 
COVID-19. Du må umiddelbart selvisolere deg, som pålagt av 
lokale retningslinjer. 

 

NEGATIV: Det vises en farget strek i kontrollområdet 
(C). Ingen farget strek vises i testlinjeområdet (T). 
Du har sannsynligvis ikke COVID-19. Testen kan imidlertid 
gi et negativt resultat som er feil (en falsk negativ) hos noen 
personer med COVID-19. Dette betyr at du kanskje kan ha 
COVID-19, selv om testen er negativ.  
Hvis du får symptomer som hodepine, migrene, feber, tap 
av lukt eller smak. Du kan også gjenta testen med et nytt 
testsett. Ved mistanke om smitte skal du gjenta testen etter 
1–2 dager, siden koronaviruset ikke kan avdekkes med 
nøyaktighet i løpet av alle fasene av en infeksjon. 
Selv med et negativt testresultat må det overholdes regler 
for avstand og hygiene, migrasjon/reiser, deltakelse på 
arrangementer og så videre. 

 UGYLDIG: Kontrollinjen vises ikke.  
Utilstrekkelig prøvevolum eller feil prosedyre er de mest 
sannsynlige årsakene til feil på kontrollstreken. Gå 
gjennom prosedyren, og gjenta testen med en ny test, eller 
kontakt lege eller et testsenter for COVID-19. 

 
【BEGRENSNINGE】 
1. Dersom fremgangsmåten for testen ikke følges, kan det gi unøyaktige 

resultater. 
2. SARS-CoV-2-antigen-hurtigtest (spytt) er kun for selvtesting til in vitro 

-diagnostisk bruk.  
3. Testresultatene bør vurderes sammen med andre kliniske funn fra andre 

laboratorietester og undersøkelser. 
4. Hvis testresultatet er negativt eller ikke-reaktivt og kliniske symptomer 

vedvarer, er det mulig at det svært tidlige infeksjonsviruset ikke blir oppdaget. 
Det anbefales å ta en ny test etter 1–2 dager, eller oppsøke sykehus for å 
utelukke infeksjon. 

5. Positive resultater for COVID-19 kan skyldes infeksjon med andre stammer 
enn koronavirus (SARS-CoV-2)-stammer eller andre interferensfaktorer. 

 
【YTELSESEGENSKAPER】 

Klinisk ytelse 
En klinisk vurdering ble utført som sammenlignet resultatene som ble oppnådd 
ved hjelp av SARS-CoV-2 (COVID 19) antigen-hurtigtest med RT-PCR 
(nasofaryngeal vattpinne)-testresultatet. 
Den kliniske studien inkluderte 1300 spyttprøver. Resultatene viste 99,7 % 
spesifisitet og 99,0 % følsomhet med en total nøyaktighet på 99,6 %. 
 
 

 PCR bekreftet 
prøvenummer 

Riktig 
identifisert Prosent 

Positiv prøve 100 99 99,0 % (sensitivitet) 

Negativ prøve 1200 1196 99,7 % (spesifisitet) 

Totalt 1300 1295 99,6 % (total 
nøyaktighet) 

Positiv prøve: 95%CI*: 94.6%~＞99.9% 
Negativ prøve: 95%CI*: 99.2%~99.9% 
Totalt: 95%CI*: 99.1%~99.9% 
99,0 % følsomhet: Totalt 100 bekreftede PCR-prøver ga positivt prøvesvar: 99 
PCR-bekreftede positive prøver ble korrekt påvist av SARS-CoV-2(COVID 19) 
antigen-hurtigtest. Det betyr 1 falskt negativt tilfelle. 
99,7 % spesifisitet: Totalt 1200 bekreftede PCR-prøver ga negativt prøvesvar: 
1196 PCR bekreftet at negative prøver ble riktig oppdaget av SARS-CoV-2 
(COVID-19) antigen-hurtigtest. Det er kun 4 falske positive tilfeller. 
99,6 % nøyaktighet: Totalt bekreftede 1300 PCR-prøver: 1295 PCR-bekreftede 
prøver ble riktig oppdaget av SARS-CoV-2 (COVID 19) antigen-hurtigtest.  
Den observerte nøyaktigheten kan variere avhengig av virusets utbredelse i 
befolkningen. 

Kryssreaktivitet 
Testresultatene vil ikke bli påvirket av andre luftveisvirus, mikrobiell flora som ofte 
forekommer, og lave koronaviruspatogener som er listet opp i tabellen nedenfor, 
ved visse konsentrasjoner.  

Beskrivelse Testnivå Beskrivelse Testnivå 

Adenovirus type 3 3,16 x 104 TCID50/ml Arcanobacterium 1,0 x 108 org/ml 

Adenovirus type 7 1,58 x 105 TCID50/ml Candida albicans 1,0 x 108 org/ml 

Humant 
koronavirus OC43 1 x 106 TCID50/ml Corynebacterium 1,0 x 108 org/ml 

Humant 
koronavirus 229E 5 x 105 TCID50/ml Escherichia coli 1,0 x 108 org/ml 

Humant 
koronavirus NL63 1 x 106 TCID50/ml Moraxella catarrhalis 1,0 x 108 org/ml 

Humant 
koronavirus HKU1 1 x 106 TCID50/ml Neisseria lactamica 1,0 x 108 org/ml 

Influensa A H1N1 3,16 x 105 TCID50/ml Neisseria subflava 1,0 x 108 org/ml 

Influensa A H3N2 1 x 105 TCID50/ml Pseudomonas aeruginosa 1,0 x 108 org/ml 

Influensa B 3,16 x 106 TCID50/ml Staphylococcus aureus 
subspaureus 1,0 x 108 org/ml 

Parainfluensavirus 2 1,58 x 107 TCID50/ml Staphylococcus 
epidermidis 1,0 x 108 org/ml 

Parainfluensavirus 3 1,58 x 108 TCID50/ml Streptococcus pneumoniae 1,0 x 108 org/ml 

Respiratorisk 
syncytialvirus 8,89 x 104 TCID50/ml Streptococcus salivarius 1,0 x 108 org/ml 

MERS-koronavirus 1,17 x 104 TCID50/ml Streptococcus sp gruppe F 1,0 x 108 org/ml 
Interfererende stoffer 

Testresultatene vil ikke bli påvirket av følgende stoffer ved visse konsentrasjoner: 
Stoff Konsentrasjon Stoff Konsentrasjon Stoff Konsentrasjon 

Deksametason 0,8 mg/ml Rebetol 4,5 μg/ml Appelsinjuice 100 % 
Mucin 50 μg/ml Relenza 282 ng/ml Munnvann 2 % 

Flunisolide 6,8 ng/ml Tamiflu 1,1 μg/ml Koffein 1 mg/ml 
Mupirocin 12 mg/ml Tobryamycin 2,43 mg/ml Coca Cola / 

Oksymetazolin 0,6 mg/ml Te  33,3 mg/ml Tannkrem / 
Fenylefrin 12 mg/ml Melk 11,2 % / / 

 
 
 

【Spørsmål og svar】 
1. Hvordan vet jeg om testen fungerte bra? 
SARS-CoV-2 (COVID 19) antigen-hurtigtest er en rask kromatografisk 
immunanalyse for kvalitativ påvisning av SARS-CoV-2-antigener som finnes i 
menneskelig spytt. Når kontrollinjen (C) vises, betyr det at testen fungerer bra. 
2. Hvor raskt kan jeg lese av resultatene? 
Du kan lese resultatene etter 15 minutter så lenge det har kommet opp en farget 
linje ved siden av kontrollområdet (C). Ikke les resultatet etter 20 minutter. 
3. Når er det best å ta testen?  
Testen kan tas når som helst på dagen. Det anbefales imidlertid å samle det 
første spyttet om morgenen. 
4. Kan resultatet være feil? Er det noen faktorer som kan påvirke 
testresultatet? 
Resultatene vil bare gi nøyaktige resultater så lenge det brukes menneskelig, 
nylig innsamlet spytt, og bruksanvisningen følges nøye. Resultatet kan likevel 
være feil. 
Andre stammer enn koronavirus (SARS-CoV-2) eller andre interferensfaktorer 
kan føre til et foreløpig positivt resultat. 
5. Hvordan lese av testen hvis fargen og styrken på linjene er forskjellige?  
Fargen og styrken på linjene har ingen betydning for tolkningen av resultatet. 
Testen bør betraktes som positiv uavhengig av fargestyrken på testlinjen (T). 
6. Hva må jeg gjøre hvis resultatet er positivt?  
Et positivt resultat betyr at det finnes SARS-CoV-2-antigener. Et positivt resultat 
betyr at det er svært sannsynlig at du har COVID-19. 
7. Hva må jeg gjøre hvis resultatet er negativt?  
Et negativt resultat betyr at du er negativ, eller at virusbelastningen er for lav til å 
bli gjenkjent av testen. Testen kan imidlertid gi et negativt resultat som er feil (en 
falsk negativ) hos noen personer med COVID-19. Dette betyr at du kanskje kan 
ha COVID-19, selv om testen er negativ.  
Hvis du får symptomer som hodepine, migrene, feber, tap av lukt eller smak. Du 
kan også gjenta testen med et nytt testsett. Ved mistanke om smitte skal du 
gjenta testen etter 1–2 dager, siden koronaviruset ikke kan avdekkes med 
nøyaktighet i løpet av alle fasene av en infeksjon. Regler for avstand og hygiene 
må fortsatt overholdes. Selv med et negativt testresultat må det overholdes regler 
for avstand og hygiene, migrasjon/reiser, deltakelse på arrangementer og så 
videre. 
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【VERWENDUNGSZWECK】 
Der SARS-CoV-2 (COVID-19) Antigen-Schnelltest (Speichel) ist ein Einweg-Testkit zum 
qualitativen Nachweis von Antigenen des neuartigen Coronavirus SARS CoV-2 in 
humanem Speichel, welche COVID-19 verursachen. Dieser Test ist für den 
Heimgebrauch1 zur Eigenanwendung mit selbst gesammelten Speichelproben für 
Personen bestimmt, bei denen ein Verdacht auf eine SARS-CoV-2 Infektion besteht. 
Der SARS-CoV-2 (COVID-19) Antigen-Schnelltest (Speichel) liefert nur ein vorläufiges 
Testergebnis. 
 
【ZUSAMMENFASSUNG】 
SARS-CoV-2 gehört zur ß-Gattung der Coronaviren. COVID-19 ist eine akute, 
respiratorische Infektionskrankheit für die Menschen generell anfällig sind. Derzeit sind die 
Patienten, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, die Hauptinfektionsquelle; 
asymptomatische infizierte Personen können ebenfalls eine Infektionsquelle darstellen. 
Die Ergebnisse der aktuellen epidemiologischen Studien zeigen eine Inkubationszeit von 1 
bis 14 Tagen, jedoch meistens 3 bis 7 Tage. Zu den Hauptmerkmalen gehören Fieber, 
Müdigkeik und trockener Husten. Eine verstopfte Nase, Fließschnupfen, Halsschmerzen, 
Muskelschmerzen und Durchfall werden in wenigen Fällen beobachtet. 
 
【PRINZIP】 
Der SARS-CoV-2 (COVID-19) Antigen-Schnelltest (Speichel) ist ein qualitativer 
membranbasierter Immunoassay zum Nachweis von SARS-CoV-2 Antigenen in humanen 
Speichelproben.  
 
【REAGENZIEN】 
Das Testgerät enthält Anti-SARS-CoV-2-Antikörper. 
 
【WARNUNG】 
1. Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage, bevor Sie den Test durchführen. 
2. Nur für Selbsttests in der In-vitro-Diagnostik geeignet. 
3. Der Test ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt, verwenden Sie ihn nicht wieder. 

Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden. 
4. In dem Bereich, in dem die Proben oder Kits verwendet werden, darf nicht gegessen, 

getrunken oder geraucht werden. 
5. Das Testfenster der Testkassette nicht demontieren und nicht berühren. 
6. Verwenden Sie den Test nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist. 
7. Waschen Sie sich vor und nach dem Gebrauch gründlich die Hände. 
8. Wenn das Ergebnis positiv ist, teilen Sie Ihr Testergebnis Ihrem Arzt mit und befolgen 

Sie sorgfältig Ihre lokalen COVID-Richtlinien/-Bestimmungen. 
9. Kinder und Jugendliche sollten bei der Durchführung des Tests von einem 

Erwachsenen unterstützt werden. 
10. Entsorgen Sie die Testmaterialien nach Gebrauch entsprechend der örtlichen 

Vorschriften. 
 
【LAGERUNG】  
Lagern SIe den Test bei 2-30°C(35.6-86 °F). Öffnen Sie den Beutel mit dem Testgerät erst 
kurz vor der Verwendung. NICHT EINFRIEREN. 
 
【MITGELIEFERTE MATERIALIEN】 
 Testgerät                     • Packungsbeilage  
 
【NICHT MITGELIEFERTE MATERIALIEN】 
Timer                      

 
【TESTDURCHFÜHRUNG】 
Vor dem Testen 
Wichtig:Bitte nehmen Sie mindestens 10 Minuten vor Testbeginn nichts zu sich, also nicht 
essen, trinken, rauchen oder Kaugummi kauen. 
Waschen Sie sich vor dem Test mindestens 20 Sekunden lang die Hände mit Wasser und 

Seife. Wenn Seife und Wasser nicht zur Verfügung stehen, verwenden Sie ein 
Handdesinfektionsmittel mit mindestens 60 % Alkohol. 
Achten Sie darauf, dass vor der Testdurchführung, alle Materialien auf 
Raumtemperatur erwärmt sind (15-30°C). 
 
Husten Sie 3-5 kräftig 
Hinweis: Tragen Sie einen Mundschutz oder bedecken Sie Mund 
und Nase mit einem Taschentuch, wenn Sie husten, und halten 
Sie Abstand zu anderen Personen. 
 
Methode 1: 
Schritt 1: 
 
Nehmen Sie das Testgerät aus dem versiegelten Folienbeutel und 
verwenden Sie es innerhalb einer Stunde. Die besten Ergebnisse 
werden erzielt, wenn der Test unmittelbar nach dem Öffnen des 
Folienbeutels durchgeführt wird. 
 
Nehmen Sie die Gerätekappe ab. 
 

Schritt 2: 
 
Drücken Sie Ihre Zunge gegen Ober- und Unterkiefer und die 
Zahnwurzeln, um den Speichelfluss anzuregen. Tupfen Sie 
mit der saugfähigen Testspitze des Testgeräts aktiv das 
Zahnfleisch auf beiden Seiten des Mundes ab (10-15 Mal), 
um das Vollsaugen der Testspitze zu unterstützen. 
 
Schritt 3:  
 
Legen Sie die saugfähigen Testspitze des Testgeräts (Lolli) 
unter die Zunge, um die Mundflüssigkeit zu sammeln. Achten 
Sie darauf, dass das Testfenster nach oben ausgerichtet ist. 
Behalten Sie diese Position so lange bei, bis die Flüssigkeit 
im Testfenster sichtbar wird (ca. 2 min).  
Nehmen Sie anschließend das Testgerät (Lolli) heraus und 
verschließen Sie die saugfähige Testspitze mit der 
Gerätekappe. 
 
Legen Sie das Testgerät auf eine flache und ebene 
Oberfläche. Dann starten Sie einen Timer. 
 
*HINWEIS: Halten Sie die Testkassette während der 
Probenentnahme waagerecht; der Teil, an dem Sie den Test 
halten, darf nicht tiefer als der Schwamm liegen. Bewegen 
Sie die Testkassette während der Testentwicklung nicht. 
 
Schritt 4: 
 
Lesen Sie das Ergebnis nach 15 Minuten ab. Nach 
mehr als 20 Minuten darf das Resultat nicht 
interpretiert werden. 
. 
 
Legen Sie nach Abschluss des Tests alle 
Bestandteile des Testkits in einen und reißfesten 
Plastikbeutel und entsorgen Sie diesen gemäß den 
örtlichen Vorschriften. Gebrauchte Bestandteile des 
Kits dürfen nicht wiederverwendet werden. 
 
Waschen Sie sich nach der Entsorgung des Tests 
gründlich die Hände. 

Methode 2: 
Schritt 1:  
 
Sammeln Sie ausreichend frischen Speichel 
(mindestens 0,5 ml) in einem Einwegbeche 

Schritt 2:  
 
Nehmen Sie das Testgerät aus dem versiegelten 
Folienbeutel und verwenden Sie es innerhalb einer 
Stunde. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn der 
Test unmittelbar nach dem Öffnen des Folienbeutels 
durchgeführt wird. 
 
Nehmen Sie die Gerätekappe ab. 
 
 

Schritt 3:  
 
Tauchen Sie die saugende Testspitze in den Speichel, 
sodass der Speichel vollständig aufgesaugt wird.  
 
Halten Sie die Testkassette aufrecht, bis die Flüssigkeit im 
Beobachtungsfenster erscheint (ca. 2 min). 

Schritt 4: 
 
Nehmen Sie anschließend das Testgerät (Lolli) heraus und 
verschließen Sie die saugfähige Testspitze mit der 
Gerätekappe. 
Legen Sie das Testgerät auf eine flache und ebene 
Oberfläche. Dann starten Sie einen Timer. 
 
*HINWEIS: Bewegen Sie die Testkassette während der 
Testentwicklung nicht.Das Testfenster der Testkassette nicht 
demontieren und nicht berühren. 
 

Schritt 5: 
 
Lesen Sie das Ergebnis nach 15 Minuten ab. Nach 
mehr als 20 Minuten darf das Resultat nicht interpretiert 
werden. 
 
Legen Sie nach Abschluss des Tests alle Bestandteile 
des Testkits in einen und reißfesten Plastikbeutel und 
entsorgen Sie diesen gemäß den örtlichen Vorschriften 
im Rest-/Hausmüll. Gebrauchte Bestandteile des Kits 
dürfen nicht wiederverwendet werden. 
 
Waschen Sie sich nach der Entsorgung des Tests 
gründlich die Hände. 
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【ABLESEN DER ERGEBNISSE】 
*Bitte befolgen Sie sorgfältig die örtlichen COVID-Richtlinien / -Bestimmungen. 

 POSITIV:* Es erscheinen zwei farbige Linien. Eine farbige Linie 
sollte sich in der Kontrollregion (C) und eine weitere farbige Linie in 
der Testregion (T) befinden.  
* HINWEIS: Die Intensität der Farbe im Testlinienbereich (T) hängt 
von der Menge des in der Probe vorhandenen 
SARS-CoV-2-Antigens ab. Daher sollte jeder Farbton im 
Testbereich (T) als positiv angesehen werden. 
Ein positives Ergebnis bedeutet, dass sehr wahrscheinlich eine 
COVID-19 Infektion vorliegt. Gehen Sie sofort gemäß der örtlichen 
Richtlinien in die Selbstisolation.  

 

NEGATIV: Eine farbige Linie erscheint in der Kontrollregion 
(C). In der Testregion (T) erscheint keine sichtbare farbige Linie. 
Ein negatives Testergebnis bedeutet, dass Sie wahrscheinlich 
nicht an COVID-19 erkrankt sind. Es ist jedoch möglich, dass 
dieser Test bei einigen Personen mit COVID-19 ein negatives 
Ergebnis liefert, das falsch (falsch negativ) ist. Dies bedeutet, dass 
trotz negativen Testergebnis, eine SARS-CoV-2 Infektion 
vorliegen kann. 
Wenn bei Ihnen Symptome wie Kopfschmerzen, Migräne, Fieber, 
Geruchs- oder Geschmacksverlust auftreten, wenden Sie sich 
gemäß den Vorschriften Ihrer örtlichen Behörde an die 
nächstgelegene medizinische Einrichtung. Wiederholen Sie bei 
Verdacht den Test, mit einem neuen Testkit, nach 1-2 Tagen 
erneut, da das Coronavirus nicht in allen Phasen einer Infektion 
genau nachgewiesen werden kann. 
Halten Sie weiterhin die geltenden Abstands- und Hygieneregeln 
ein und folgen Sie Ihren lokalen 
COVID-Richtlinien/-Anforderungen.  
 

 UNGÜLTIG: Die Kontrolllinie erscheint nicht. 
Unzureichendes Probenvolumen oder eine falsche 
Vorgehensweise sind die wahrscheinlichsten Gründe für das 
Ausbleiben der Kontrolllinie. Überprüfen Sie das Verfahren und 
wiederholen Sie den Test. 

 
【EINSCHRÄNKUNGEN】 
1. Die Nichteinhaltung der Testschritte kann zu ungenauen Ergebnissen führen. 
2. Der SARS-CoV-2 (COVID-19) Antigen-Schnelltest (Speichel) ist nur für die 

In-vitro-Diagnostik zum Selbsttest bestimmt. 
3. Die mit dem Test erhaltenen Ergebnisse sollten zusammen mit anderen klinischen 

Befunden aus anderen Labortests und Auswertungen betrachtet werden. 
4. Wenn das Testergebnis negativ oder nicht reaktiv ist und die klinischen Symptome 

bestehen bleiben, kann es daran liegen, dass das Coronavirus im frühen Stadium 
möglicherweise nicht erkannt wird.Es wird empfohlen, 1-2 Tage später erneut mit einem 
neuen Test zu testen, um eine Infektion ausschließen. 

5. Positive Ergebnisse von COVID-19 können auf eine Infektion mit 
Nicht-SARS-CoV-2-Coronavirus-Stämmen oder anderen Störfaktoren zurückzuführen 
sein. 

 
【LEISTUNGSMERKMALE】 

Klinische Leistung 
Es wurde eine klinische Bewertung durchgeführt, bei der die mit dem SARS-CoV-2 
(COVID-19) Antigen-Schnelltest erzielten Ergebnisse mit den Ergebnissen eines 
RT-PCR(Nasopharyngealabstrich)-Tests verglichen wurden. 
Die klinische Studie umfasste 1300 Speichelproben. Die Ergebnisse zeigten eine Spezifität 
von 99,7 % und eine Sensitivität von 99,0 % mit einer Gesamtgenauigkeit von 99,6 %. 

 
Mittels PCR-Test 

bestätigte 
Probenanzahl 

Korrekt 
identifiziert Quote 

Positive Probe 100 99 99,0 % (Sensitivität) 

Negative Probe 1200 1196 99,7 % (Spezifität) 

Insgesamt 1300 1295 99,6 % 
(Gesamtgenauigkeit) 

 

Positive Probe：95%CI*: 94,6%~＞99,9% 
Negative Probe：95%CI*: 99,2%~99,9% 
Insgesamt：95%CI*: 99,1%~99,9% 
99,0 % Sensitivität: Insgesamt 100 mittels PCR-Test bestätigte positive Proben: 99 
mittels PCR-Test bestätigte positive Proben wurden mit dem SARS-CoV-2 (COVID-19) 
Antigen-Schnelltest korrekt nachgewiesen. Es gab 1 falsch negatives Ergebnis. 
99,7 % Spezifität: Insgesamt 1200 mittels PCR-Test bestätigte negative Proben:  1196 
mittels PCR-Test bestätigte negative Proben wurden mit dem SARS-CoV-2 (COVID-19) 
Antigen-Schnelltest korrekt nachgewiesen. Es gab lediglich 4 falsch positive Ergebnisse. 
99,6 % Genauigkeit: Insgesamt 1300 mittels PCR-Test bestätigte Proben: 1295 mittels 
PCR-Test bestätigte Proben wurden mit dem SARS-CoV-2 (COVID-19) 
Antigen-Schnelltest korrekt nachgewiesen.  
Die beobachtete Genauigkeit kann abhängig von der Prävalenz des Virus in der Population 
variieren. 

Kreuzreaktivität 
Die Testergebnisse werden bei bestimmten Konzentrationen nicht durch andere 
Atemwegsviren sowie häufig vorkommende mikrobielle Flora und geringfügig pathogene 
Coronaviren beeinflusst, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind.  

Beschreibung Testkonzentration Beschreibung Testkonzentration 
Adenovirus Typ 3 3,16 x 104 TCID50/ml Arcanobacterium 1,0x108 Org/ml 

Adenovirus Typ 7 1,58 x 105 TCID50/ml Candida albicans 1,0x108 Org/ml 
Menschliches 

Coronavirus OC43 1 x 106 TCID50/ml Corynebacterium 1,0x108 Org/ml 

Menschliches 
Coronavirus 229E 5 x 105 TCID50/ml Escherichia coli 1,0x108 Org/ml 

Menschliches 
Coronavirus NL63 1 x 106 TCID50/ml Moraxella catarrhalis 1,0x108 Org/ml 

Menschliches 
Coronavirus HKU1 1 x 106 TCID50/ml Neisseria lactamica 1,0x108 Org/ml 

Influenza A H1N1 3,16 x 105 TCID50/ml Neisseria subflava 1,0x108 Org/ml 

Influenza A H3N2 1 x 105 TCID50/ml Pseudomonas 
aeruginosa 1,0x108 Org/ml 

Influenza B 3,16 x 106 TCID50/ml Staphylococcus aureus 
subspaureus 1,0x108 Org/ml 

Parainfluenzavirus 2 1,58 x 107 TCID50/ml Staphylococcus 
epidermidis 1,0x108 Org/ml 

Parainfluenzavirus 3 1,58 x 108 TCID50/ml Streptococcus 
pneumoniae 1,0x108 Org/ml 

Respiratorisches 
Synzytial-Virus 8,89 x 104 TCID50/ml Streptococcus salivarius 1,0x108 Org/ml 

MERS-Coronavirus 1,17 x 104 TCID50/ml Streptococcus spp 
Gruppe F 1,0x108 Org/ml 

Störsubstanzen 
Die Testergebnisse werden bei bestimmten Konzentrationen nicht durch folgende 
Substanzen beeinträchtigt: 

Substanz Konzentration Substanz Konzentration Substanz Konzentration 

Dexamethason 0,8 mg/ml Rebetol 4,5 μg/ml Orangensaft 100 % 

Mucin 50 μg/ml Relenza 282 ng/ml Mundspülung 2 % 

Flunisolid 6,8 ng/ml Tamiflu 1,1 μg/ml Koffein 1 mg/ml 

Mupirocin 12 mg/ml Tobramycin 2,43 mg/ml Coca Cola / 

Oxymetazolin 0,6 mg/ml Tee  33,3 mg/ml Zahnpasta / 

Phenylephrin 12 mg/ml Milch 11,2 % / / 

 
【FRAGEN & ANTWORTEN】 
1. Wie weiß ich, ob der Test funktioniert hat? 
Wenn die Kontrolllinie (C) erscheint, bedeutet dies, dass das der Test funktioniert hat. 
2. Wie schnell kann ich meine Ergebnisse ablesen? 
Sie können Ihre Ergebnisse nach 15 Minuten ablesen, solange eine farbige Linie neben 
dem Kontrollbereich(C) erschienen ist, lesen Sie das Ergebnis jedoch nicht später als nach 
20 Minuten ab. 
3. Wann ist der beste Zeitpunkt, um den Test durchzuführen?  
Der Test kann zu jeder Tageszeit durchgeführt werden. Es wird jedoch empfohlen, die erste 
Speichelprobe am Morgen zu sammeln. 
 

4. Kann das Ergebnis falsch sein? Gibt es irgendwelche Faktoren, die das 
Testergebnis beeinflussen können? 
Das Ergebnis ist nur dann genau, wenn frischer, menschlicher Speichel verwendet wird und 
die Anweisungen dieser Gebrauchsanleitung sorgfältig befolgt werden. Dennoch kann ein 
richtiges Ergebnis nicht garantiert werden. Beispielsweise können 
Nicht-SARS-CoV-2-Coronavirus-Stämme oder andere Störfaktoren ein positives Ergebnis 
verursachen. 
5. Wie ist der Test zu lesen, wenn die Farbe und die Intensität der Linien 
unterschiedlich sind?  
Die Farbe und die Intensität der Linien haben keine Bedeutung für die Interpretation des 
Ergebnisses. Der Test sollte unabhängig von der Farbintensität der Testlinie (T) als positiv 
gewertet werden , wenn ebenfalls die Kontrolllinie (C) erscheint. 
6. Was muss ich tun, wenn das Ergebnis positiv ist? 
Wenn das Ergebnis positiv ist, bedeutet dies, dass SARS-CoV-2 Antigene vorliegen und es 
besteht der Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion. Bitte befolgen Sie sorgfältig die 
örtlichen COVID-Richtlinien / -Bestimmungen. 
7. Was muss ich tun, wenn das Ergebnis negativ ist? 
Ein negative Ergebnis bedeutet, dass keine SARS-CoV-2 Antigene nachgewiesen wurden 
und Sie wahrscheinlich negativ sind, oder die Viruslast zu niedrig ist, um vom Test erkannt 
werden zu können. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie COVID-19 haben.  
Wenn bei Ihnen Symptome wie Kopfschmerzen, Migräne, Fieber, Verlust des Geruchs- und 
Geschmackssinns auftreten, bitte wiederholen Sie den Test mit einem neuen Testkit. 
Abstands- und Hygieneregeln müssen weiterhin beachtet werden. Auch bei einem 
negativen Ergebnis müssen Sie weiterhin alle Schutz- und Hygienemaßnahmen einhalten. 
Befolgen Sie die lokalen COVID-Richtlinien / -Anforderungen sorgfältig. 
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